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1. OM DETTE DOKUMENTET
Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om drift av vektene 
seca 655/654 samt om kompatible seca produkter.

Monteringen av kompatible seca produkter er ikke bestanddel av denne 
bruksanvisningen. En oversikt over kompatible seca produkter finner du her: 
➔ Kompatible seca produkter, side 64

1.1 Fremstillingskonvensjoner

Fremstilling i tekst

Fremstilling i grafikker

1.2 PDF-versjon

I menyen for apparatet finner du en QR-kode som du kan få tilgang til PDF-
versjonen av denne bruksanvisningen med, og f.eks. laste den ned på din 
smarttelefon eller ditt nettbrett.

Flere informasjoner finner du her: ➔ Få tilgang til PDF-versjon av 
bruksanvisningen (QR-kode), side 35

Symbol Beskrivelse
► Håndteringsanvisning
1.
2.

Håndteringsanvisninger som skal gjennomføres i den 
angitte rekkefølgen

a)
b)

Punkter i en håndteringsanvisning som skal 
gjennomføres i den angitte rekkefølgen

•
• Første nivå i en liste

–
– Andre nivå i en liste

Symbol Beskrivelse
Peker på punkter på apparatet eller på 
apparatkomponenter som krever spesiell 
oppmerksomhet
Viser apparatets eller apparatkomponentenes 
bevegelsesretninger på

Navigeringsbanen i menyfremstillinger

Korrekt handlemåte
Korrekt handleresultat

Feil handlemåte
Feil handleresultat

Viser til neste punkt i en prosedyre

Slutt på en prosedyre, f.eks. for montering av en 
komponent
4 • seca 655/654
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2. BESKRIVELSE AV APPARATET

2.1 Bruksformål vekt

seca vekten brukes i hovedsak i samsvar med nasjonale forskrifter, i sykehus, 
legepraksiser, dagkirurgiske og stasjonære medisinske helseinstitusjoner 
samt med medisinsk orienterte treningsinnretninger.

seca vekten brukes til konvensjonell vektbestemmelse, konstatering av all-
menn ernæringstilstand og den støtter den behandlende legen når vedkom-
mende skal gi en diagnose eller avgjøre behandlingsmåten.

For å kunne gi en nøyaktig diagnose må imidlertid legen iverksette andre mål-
rettede undersøkelser i tillegg til måling av vekt, samt ta resultatene av disse 
med i vurderingen.

2.2 Bruksformål kompatible seca produkter

Ståhjelp seca 455 seca ståhjelp brukes i hovedsak i samsvar med nasjonale forskrifter, i syke-
hus, legepraksiser, dagkirurgiske og stasjonære medisinske helseinstitusjoner 
samt med medisinsk orienterte treningsinnretninger.

Ståhjelpen brukes i forbindelse med kompatible seca produkter til å 
understøtte personer som ikke kan stå selvstendig.

Målestav for høyde med ultralyd
seca 257, seca 256

seca Målestaven for høyde brukes i hovedsak i samsvar med nasjonale for-
skrifter, i sykehus, legepraksiser, dagkirurgiske og stasjonære medisinske hel-
seinstitusjoner samt med medisinsk orienterte treningsinnretninger.

seca målestav for høyde brukes i forbindelse med en kompatibel seca vekt til 
konvensjonell måling av kroppshøyden (kroppsstørrelse), tidlig konstatering 
av vekstforstyrrelser og den støtter den behandlende legen når vedkom-
mende skal gi en diagnose eller avgjøre behandlingsmåten.

For å kunne gi en nøyaktig diagnose må imidlertid legen iverksette andre 
målrettede undersøkelser i tillegg til måling av høyden, samt ta resultatene av 
disse med i vurderingen.

2.3 Beskrivelse av funksjon

Måling av vekt/innføring av høyde Målingen av vekten utføres med fire vektceller. Måleresultater vises på 
multifunksjonsdisplayet. Kroppsstørrelsen skives inn manuelt.

Body-Mass-Index (BMI) eller Body-Surface-Area (BSA) beregnes automatisk 
fra parameterne «Vekt» og «Kroppsstørrelse».

Måling av vekt og høyde, ultralyd Ved målestaven for høyde (seca 257, seca 256) utføres høydemålingen med 
ultralyd. Målestaven for høyde monteres på en kompatibel seca vekt. Pasien-
tens vekt og høyde registreres samtidig. Målestaven for høyde leder pasien-
ten med konfigurerbare talegjengivelser gjennom målingen. Måleresultater 
overføres til vekten og vises på multifunksjonsdisplayet. Body-Mass-Index 
(BMI) eller Body-Surface-Area (BSA) beregnes automatisk fra parameterne 
«Vekt» og «Kroppsstørrelse».

Nettverksfunksjoner Apparatet kan via et LAN-grensesnitt eller via WiFi bli integrert i et PC-nett-
verk. For å innrette en integrering er det nødvendig med programvaren 
seca connect 103.

Programvaren seca connect 103 mottar måledata fra apparatet og leder 
denne videre til et informasjonssystem eller til programvaren 
seca analytics 125.
Beskrivelse av apparatet • 5
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Programvaren seca analytics 125 mottar måledata fra programvaren 
seca connect 103 og behandler disse i grafisk form. Programvaren under-
støtter slik den behandlende legen ved analysen av måleresultater og når den 
stiller diagnoser.

Kompatibilitet Konfigurasjonsprogramvare: seca connect 103: Versjon 2.0 eller høyere, 
ingen tilbakekompatibilitet.

Analyseprogramvare: seca analytics 125: Versjon 1.0 eller høyere.

2.4 Pasientmålgruppe

Apparatet er beregnet for personer i alle aldersgrupper, med unntak av sped-
barn. Avhengig av de benyttede kompatible produktene seca kan det oppstå 
innskrenkninger med henblikk på kroppsvekt og kroppsstørrelse:

➔ Tekniske data, side 59

➔ Kompatible seca produkter, side 64

2.5 Brukernes kvalifikasjoner

Montering Apparatet som leveres delvis montert, må bare monteres av personer med til-
strekkelig kvalifikasjon, f.eks. spesialiserte forhandlere, teknikere på sykehus 
eller seca Service.

Administrasjon/nettverksdrift Apparatet må utelukkende innrettes og integreres i et nettverk av erfarne 
administratorer eller sykehusteknikere.

Måledrift Apparatet skal kun betjenes av personer som har en formell utdanning på 
området helsevesen eller medisin.

3. SIKKERHETSOPPLYSNINGER

3.1 Sikkerhetsinstrukser i denne bruksanvisningen

FARE!
Indikerer en situasjon med uvanlig stor fare. Dersom du ikke tar hen-
syn til denne merknaden, vil det oppstå alvorlige irreversible eller 
dødelige personskader.

ADVARSEL!
Indikerer en situasjon med uvanlig stor fare. Dersom du ikke tar hen-
syn til denne merknaden, kan det oppstå alvorlige irreversible eller 
dødelige personskader.

FORSIKTIG!
Indikerer en farlig situasjon. Dersom du ikke tar hensyn til denne 
merknaden, kan det oppstå lette til middels alvorlige personskader.

OBS!
Indikerer en mulig feil betjening av apparatet. Dersom du ikke tar hen-
syn til denne merknaden, kan det oppstå skader på apparatet eller 
feilaktige måleresultater.
6 • seca 655/654
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MERKNAD:
Inneholder tilleggsopplysninger om bruken av apparatet.

3.2 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser

Håndtering av apparatet ► Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen.

► Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen er en del av 
apparatet og må være tilgjengelig til enhver tid.

► Med hensyn til pasientsikkerheten er du, og også dine pasienter, forpliktet 
til å melde alvorlige hendelser som oppstår i sammenheng med dette pro-
duktet, produsenten og den vedkommenden myndigheten i ditt land.

FARE!
Eksplosjonsfare
Apparatet må ikke plasseres i et miljø beriket med følgende gasser:
– Surstoff
– Brennbare bedøvelsesmidler
– Andre brennbare stoffer/luftblandinger

FORSIKTIG!
Fare for pasienter, skade på utstyr

► Øvrige apparater som er tilkoplet medisinske elektriske apparater 
skal være i samsvar med de respektive IEC- eller ISO-standarder 
(f.eks. IEC 60950 for databehandlingsutstyr). Videre skal alle 
konfigurasjoner samsvare med de normative kravene for 
medisinske systemer (se IEC 60601-1-1 eller avsnitt 16 i utgaven 
3.1 av IEC 60601-1, respektiv). Den som kobler ekstra utstyr til 
medisinsk elektrisk utstyr står for systemkonfigurasjonen og er 
dermed ansvarlig for at systemet oppfyller de normative kravene til 
systemene. Dette gjelder også for ekstra apparater som anbefales 
av seca. Det bør bemerkes at med hensyn til ovennevnte 
standardkrav har lokale lover prioritet. For henvendelser, vennligst 
kontakt din lokale forhandler eller teknisk service.

► Det bør utføres regelmessig vedlikehold som beskrevet i det 
tilsvarende avsnittet i dette dokumentet.

► Tekniske endringer i enheten er ikke tillatt. Apparatet inneholder 
ingen deler som brukeren kan vedlikeholde. Sørg for at vedlikehold 
og reparasjoner kun utføres av en autorisert seca servicepartner. 
Servicepartnere i nærheten finner du på www.seca.com eller send 
en e-post til service@seca.com.

► Bruk utelukkende original seca tilbehør og -reservedeler. I motsatt 
fall gir seca ingen form for garanti.

FORSIKTIG!
Fare for pasienter, feilfunksjon

► Hold en minsteavstand på ca. 1 meter fra elektriske medisinske 
apparater til HF-apparater, som f.eks. mobiltelefoner, for å unngå 
feilmålinger eller feil på den trådløse overføringen.

► Hold en minsteavstand på ca. 1 meter med HF-apparater som 
f.eks. mobiltelefoner for å unngå feilmålinger eller feil på den trådløse 
overføringen.

► Utgangseffekten på HF-apparater kan kreve en minsteavstand på 
mer enn 1 meter. Detaljer finner du på www.seca.com.
Sikkerhetsopplysninger • 7
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Forebyggelse av elektrisk støt ADVARSEL!
Elektrisk støt

► Plasser apparatet som skal brukes med nettadapter slik at stikkon-
takten er lett tilgjengelig, og apparatet raskt kan koples fra nettet.

► Kontroller at den lokale strømforsyningen samsvarer med 
opplysningene på nettadapteren.

► Du må aldri ta i nettadapteren med fuktige hender.

► Bruk ikke skjøteledninger og multistikk.

► Pass på at kabler ikke klemmes eller kan bli skadet på grunn av 
skarpe kanter.

► Pass på at kabler ikke kommer i berøring med varme gjenstander.

► Du må ikke bruke apparatet høyere enn 3000 m over havet.

► Kople til USB-grensesnittet kun apparater som er godkjent som me-
disinske produkter og som ikke har egen strømforsyning.

Forebyggelse av skader og
infeksjoner

ADVARSEL!
Skader på grunn av apparat som velter
Apparatet er beregnet som bærbart medisinsk produkt og forankres 
derfor ikke fast i en vegg eller i gulvet. Apparatkombinasjoner med stå-
hjelp eller målestav for høyde kan velte ved ikke korrekt bruk (f.eks. 
som «klatrestativ»).
► La ikke barn samt personer med innskrenkede mentale eller moto-

riske evner være uten oppsyn.

► La ikke husdyr være uten oppsyn.

ADVARSEL!
Fare for å falle ned og skade seg

► Kontroller at apparatert står stabilt og plant.

► Legg kabler (hvis for hånden) slik at verken brukeren eller pasienten 
kan snuble i dem.

► Apparatet er ikke beregnet på å være hjelpemiddel for å reise seg. 
Støtt personer med begrenset motorikk, f.eks. når de skal stå opp 
fra rullestolen.

► Pass på at pasienten ikke går opp på eller ned fra vekten helt på 
kanten av vektplattformen.

► Pass på at pasienten går sakte og sikkert opp på eller ned fra vekt-
plattformen.

ADVARSEL!
Sklifare

► Pass på at vektplattformen er tørr før pasienten går opp på den.

► Pass på at pasienten har tørre føtter før han går opp på vektplattfor-
men.

► Pass på at pasienten går sakte og sikkert opp på eller ned fra vekt-
plattformen.

FORSIKTIG!
Fare for pasienter, skade på utstyr
Pasientens ståflate består av en glassplate. Skader på glassplaten, f. 
eks. på grunn av riper, riss og avbrukkede steder er en skaderisiko og 
kan medføre at glassplaten brekkes.
► Plasser ikke gjenstander med skarpe kanter på glassplaten.

► Kontroller apparatets glassplate for riper, riss og avbrukkede steder 
før hver bruk. Dersom du konstaterer slike skader, må du få skiftet 
ut glassplaten med en ny. 

► Ikke bruk apparatet når glassplaten er skadet.
8 • seca 655/654
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ADVARSEL!
Infeksjonsrisiko

► Vask hendene før og etter hver måling for å redusere risikoen for 
krysskontaminasjoner og nosokomiale infeksjoner.

► Dekontaminer apparatet med jevne mellomrom, i samsvar med 
beskrivelsen i gjeldende avsnitt i dette dokumentet.

► Forviss deg om at pasienten ikke har smittende sykdommer.

► Forviss deg om at pasienten ikke har åpne sår eller infeksiøse 
hudforandringer der hvor det kan oppstå berøring med apparatet.

Forebyggelse av skader på apparat OBS!
Skader på apparatet

► Pass på at det aldri kommer væske og støv inn i apparatet. og 
sensorene. Det kan føre til ødeleggelse av elektronikken.

► Trekk nettadapteren ut av stikkontakten hvis du ikke skal bruke ap-
paratet i en lengre periode. Bare da er apparatet uten strøm.

► La ikke apparatet falle ned.

► Utsett ikke apparatet for støt eller vibrasjoner.

► Utfør en funksjonskontroll med jevne mellomrom, i samsvar med be-
skrivelsen i gjeldende avsnitt i dette dokumentet. Bruk ikke appara-
tet hvis det ikke fungerer forskriftsmessig eller har skader.

► Utsett ikke apparatet for direkte sollys, og pass på at det ikke finnes 
varmekilder i umiddelbar nærhet. For høye temperaturer kan føre til 
skader på elektronikken.

► Bruk apparatet utelukkende ved formålsmessige omgivelses-
betingelser.

► Lagre apparatet utelukkende ved formålsmessige omgivelses-
betingelser.

► Vær oppmerksom på angivelsene til nedkjølingstider i de Tekniske 
data etter lagring ved meget høye temperaturer hhv. oppvarmings-
tider etter lagring ved meget lave temperaturer.

► Bruk kun desinfeksjonsmidler på alkoholbasis (f.eks. 70 % etanol).

► Ikke bruk skarpe eller skurende rengjøringsmidler.

Håndtering av måleresultater OBS!
Motstridende måleresultater

► Før du lagrer elektronisk og fortsetter på bruke måleverdier som er 
målt med dette apparatet (f.eks. i en seca PC-programvare eller i et 
informasjonssystem), må du kontrollere at måleverdiene er plausi-
ble.

► Hvis måleverdier er overført til en seca PC-programvare eller til et in-
formasjonssystem, må du før videre bruk kontrollere at måleverdie-
ne er plausible og tilordnet riktig pasient.

OBS!
Feilmåling på grunn av refleksjoner
Hvis det finnes objekter eller personer i umiddelbar nærhet av appara-
tet kommer det til feilaktige målinger.
► Kontroller at det ikke finnes gjenstander eller personer minst 0,5 me-

ter foran og ved siden av apparatet under målingen.

► Kontroller at apparatet står minst 0,2 meter borte fra veggen.

► Kontroller at pasienten ikke har hårsmykker på hodets overside.
Sikkerhetsopplysninger • 9
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Håndtering av emballasje ADVARSEL!
Fare for å bli kvalt
Emballasje av plastforlie (poser) utgjør en fare for å bli kvalt.
► Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn.

► Hvis originalemballasjen ikke lenger finnes, må du kun bruke plast-
poser med sikkerhetshull for å redusere faren for å bli kvalt. Bruk 
hvis mulig materialer som kan gjenvinnes.

MERKNAD:
Oppbevar originalemballasjen til senre bruk (f.eks. returnering mht. 
vedlikehold).
10 • seca 655/654
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4. OVERSIKT

4.1 Kontrollelementer

5

4

3

1

7

8

6

2

Vekt med ståhjelp som ekstrautstyr

Pos. Apparatkomponent Beskrivelse

1 Vektplattform
• Tar opp pasientens vekt
• Belyste fotsilhuetter for vektmåling

2
Tildekning for infrarødt 

grensesnitt
For funksjonsutvidelser, for tiden ingen funksjon

3 LED «Måleprosess»

Viser statusen til datainnsamling og dataoverføring (forutsetning: Forbindelse med 
programvaren seca connect 103)
• Lyser grønt: Måleprosess aktiv
• Blinker grønt (i ca. 5 sekunder): Måleresultater sendes til informasjonssystemet (alt 

etter innstilling)
• Lyser grønt (i ca. 5 sekunder): Måleresultater er sendt til informasjonssystemet (alt 

etter innstilling)
• Lyser rødt (i ca. 5 sekunder): Feil under dataoverføringen eller under måleprosessen

MERKNAD:
Hvilke data som skal innsamles og overføres fastlegges i programvaren 
seca connect 103. Ved spørsmål ta kontakt med din administrator eller tekniker 
på sykehus

4 Fotskrue Brukes for nøyaktig innretting av apparatet (4 stykk)

5
Ståhjelp (som 
ekstrautstyr)

• Kompatibel: Ståhjelp seca 455 ➔ Kompatible seca produkter, side 64
• Brukes som understøttelse for pasienter som ikke kan stå sikkert
• Monteringsmulighet for multifunksjonsdisplayet

6 Multifunksjonsdisplay
Sentralt kontroll- og visningselement
•  ➔ Symboler i multifunksjonsdisplayet (meny), side 16

7 Koplingspanel Brukes for strømforsyning og dataoverføring ➔ Grensesnitt, side 20
8 Rolle Brukes for transport over korte avstander (2 stykk)
Oversikt • 11
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4.2 Kontrollelementer

7

10 119

8

Sett forfra med målestav for høyde med ultralyd 
og ståhjelp som ekstrautstyr

Sett bakfra med målestav for høyde 
med ultralyd

4

3

1
2

12

13

5

6

Pos Apparatkomponent Beskrivelse

1 Vektplattform
• Tar opp pasientens vekt
• Belyste fotsilhuetter for vekt- og høydemåling

2
Tildekning for infrarødt 

grensesnitt
For funksjonsutvidelser, for tiden ingen funksjon
12 • seca 65
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3 LED «Måleprosess»

Viser statusen til datainnsamling og dataoverføring (forutsetning: Forbindelse med 
programvaren seca connect 103)
• Lyser grønt: Måleprosess aktiv
• Blinker grønt (i ca. 5 sekunder): Måleresultater sendes til informasjonssystemet (alt 

etter innstilling)
• Lyser grønt (i ca. 5 sekunder): Måleresultater er sendt til informasjonssystemet (alt 

etter innstilling)
• Lyser rødt (i ca. 5 sekunder): Feil under dataoverføringen eller under måleprosessen

MERKNAD:
Hvilke data som skal innsamles og overføres fastlegges i programvaren 
seca connect 103. Ved spørsmål ta kontakt med din administrator eller tekniker 
på sykehus

4 Fotskrue Brukes for nøyaktig innretting av apparatet (4 stykk)

5
Ståhjelp (som 
ekstrautstyr)

• Kompatibel: Ståhjelp seca 455 ➔ Kompatible seca produkter, side 64
• Brukes som understøttelse for pasienter som ikke kan stå sikkert

6 Multifunksjonsdisplay
Sentralt kontroll- og visningselement
•  ➔ Symboler i multifunksjonsdisplayet (meny), side 16

7
Målestav for høyde med 

ultralyd (som 
ekstrautstyr)

Kompatibel: Målestav for høyde med ultralyd seca 257 ➔ Kompatible seca 
produkter, side 64

8
Holder for multi-
funksjonsdisplay

Brukes for montering av multifunksjonsdisplayet (leveringsprogram for vekten) på 
målestaven for høyde

9 LED «Driftsstatus» Viser driftsstatusen til målestaven for høyde
10 Ultralydsensorer Brukes for høydemålingen
11 Høyttaler Brukes for talegjengivelsen
12 Koplingspanel Brukes for strømforsyning og dataoverføring ➔ Grensesnitt, side 20
13 Rolle Brukes for transport over korte avstander (2 stykk)

Pos Apparatkomponent Beskrivelse
Oversikt • 13
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4.3 Symboler i multifunksjonsdisplayet (hovedskjerm)

Dette avsnittet inneholder informasjon om displayets innhold i måledrift. Infor-
masjon om displayets innhold for konfigurasjon og administrasjon finner du 
her: ➔ Symboler i multifunksjonsdisplayet (meny), side 16.

B

D

E

C

F

IJK

A

H

L

G

Pos. Displayelement Beskrivelse

A
B

IDU
IDP

Kun ved forbindelse med et informasjonssystem (via seca connect 103):
• IDU: Brukernavn
• IDP: Pasientens navn og fødselsdato
• Trykk på området for å vise ID-ene forstørret
• Ikke tilgjengelig ved forbindelse med seca analytics 125

C

Statusvisning WiFi-forbindelse:

•  WiFi aktivert, intet signal

•  Meget svakt signal

•  Svakt signal

•  Godt signal

•  Optimalt signal
Statusvisning LAN-forbindelse:

•  deaktivert

•  aktivert

•  ikke tilgjengelig
14 • seca 655/654
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D Veietekniske data

• Vektområder: , 
• Max: Maksimal last pr. vektområde
• e: Deling (kalibrerte modeller)
• d: Deling (ukalibrerte modeller)
• Min: Minimal last pr. vektområde

E
Display

Weight (Vekt)

Kroppsvekt, enheter:
•  kilogram
•  pounds (ukalibrerte modeller)

F
Display
Height 

(Kroppsstørrelse)

 Kroppsstørrelse, for manuell innføring: Trykk på display; enheter:
• centimeter
• feet/inch (ukalibrerte modeller)

G
Display

«Body-Size-
Indicator»

Tilgjengelige indikatorer:
• BMI: Body-Mass-Index (kg/m2)
• BSA: Body-Surface-Area (m2)

- BSA (Dubois)
- BSA (Haycock)
- BSA (Mosteller)

• : Midjeomfang
• Skifte Body-Size-Indicator: Trykk på display
• BMI/BSA blir automatisk beregnet når vekt og størrelse allerede foreligger

• : Skrive inn midjeomfang
• Funksjon kan i menyen aktiveres/deaktiveres ➔ BMI/BSA/valg av midjeomfang, 

side 39

H Tilleggsfunksjoner •  Tilleggsfunksjon aktivert (her: Hold)

•  Tilleggsfunksjon deaktivert

I
• Bekrefte måleresultater og sende til informasjonssystem
• Bekrefte manuelle innføringer

J
• Trykke kort: Åpne meny ➔ Konfigurasjon, side 34
• Trykke lenge (i ca. 5 sekunder): ➔ Endre apparatmodus, side 34 

K
• Forkaste måleresultater
• Forkaste manuelle innføringer
• Avbryte automatiserte prosesser

l
Utvidede 

veiefunksjoner

• : Funksjon som ikke kan kalibreres er aktiv
• Hold: Funksjon Hold aktiv
• NET: Funksjon Tare (Tara) eller Pre-tare (Pre-tara) aktiv
• PT: Funksjon Pre-tare (Pre-tara) aktiv

Pos. Displayelement Beskrivelse
Oversikt • 15
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4.4 Symboler i multifunksjonsdisplayet (meny)

Dette avsnittet inneholder informasjon om displayets innhold for konfigurasjon 
og administrasjon. Informasjon om displayets innhold for måledrift finner du 
her: ➔ Symboler i multifunksjonsdisplayet (meny), side 16.

Konfigurasjonsmulighetene i menyen er avhengig av den valgte 
apparatmodusen:

➔ Endre apparatmodus, side 34

➔ Funksjoner/apparatmodus, side 61

D

E

G

A

H

B C

F

Symbol Beskrivelse

A Tilbake til det høyere menynivået

B Topptekst Viser det aktuelle menynivået

C Tilbake til hovedskjermen

D

• Trykke: Aktivere/deaktivere funksjon

•  Funksjon aktivert

•  Funksjon deaktivert

E
• Undermeny finnes
• Innstillingsmuligheter finnes

F Taster med dette symbolet leder til menypunktet Display\Language (Språk)

G
• Sider pr. menynivå, her: 3
•  Aktuell side vises, her: side 1

H • Velge side i menyen
16 • seca 655/654
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4.5 Merking på apparatet og på merkeplaten

Tekst/symbol Betydning

Navn og adresse til produsenten, 
produksjonsdato

Modellnummer

Serienummer, fortløpende

ProdID Produktidentifikasjonsnummer, fortløpende
Approval Type Typebetegnelse for typegodkjenningen

Følg bruksanvisningen (apparater med 
bioimpedansmåling)

Følg bruksanvisningen 

Apparat kan velte. Ikke skyv eller len deg 
mot (apparater med ståhjelp eller målestav 
for høyde)
Ikke bruk apparat for personer med 
pacemakere eller implanterte defibrillatorer 
(apparater med bioimpedansmåling)

Elektromedisinsk apparat, type BF

IP21

Beskyttelsesgrad iht. IEC 60529:
• Beskyttelse mot faste fremmedlegemer 

med en diameter på mer enn 12,5 mm
• Beskyttelse mot adgang med fingeren
• Beskyttelse mot dryppvann

e
Verdi i masseenheter som brukes til klassifi-
sering og kalibrering av vekter (kalibrerte 
modeller)

d
Verdi i masseenheter som angir forskjellen 
mellom to påfølgende viste verdier (ukali-
brerte modeller)

Aktivere vektområde

Vekt i kalibreringsklasse III ifølge direktiv 
2014/31/EU (kalibrerte modeller)
Apparatet samsvarer med direktiver i EU.
• M: Samsvarsmerke iht. direktiv 2014/31/

EU om ikke-automatiske vekter (kalibrerte 
modeller)

• 20: (Eksempel: 2020) år da samsvarsvurde-
ringen ble utført og CE-merkingen ble plas-
sert (kalibrerte modeller)

• 0102: Angitt organisasjon metrologi 
(kalibrerte modeller)

• 0123: Angitt organisasjon medisinske 
produkter

Symbol for USA-myndighetene Federal 
Communications Commission FCC

FCC ID
Apparatets godkjenningsnummer hos USA-
myndighetene Federal Communications 
Commission FCC

x

M20 0102
0123
Oversikt • 17
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4.6 Merking på emballasjen

IC Apparatets godkjenningsnummer hos 
myndigheten Industry Canada

Merkeplate nettkontakt:
• Polaritet for nettkontakten
• Tillatt forsyningsspenning
• Strømforbruk

LAN-grensesnitt

USB-grensesnitt

LED «Driftsstatus»

LED «Forbindelsesstatus»

WPS-knapp

Resetknapp

Grensesnitt for multifunksjonsdisplay

Apparatet skal ikke kastes i 
husholdningsavfallet

Tekst/symbol Betydning

max. X.X A
XX

Skal ikke utsettes for væte

Pilene peker mot produktets overside
Skal transporteres og lagres i stående stilling

Knuselig
Må ikke kastes eller falle ned

Tillatt min.- og maks.-temperatur for transport og lagring

Tillatt min.- og maks.-luftfuktighet for transport og lagring

Tillatt min. og maks. lufttrykk for transport og lagring

Åpne emballasjen her

Emballasjen kan leveres inn til resirkulering
18 • seca 655/654
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5. TA APPARATET I BRUK

5.1 Inkludert i leveringen

 

Instructions 
for Use

seca

655/654 USA/Japan
Euro

Australia
UK

a

c d

f

g
e

b

Pos. Standard leveringsprogram Stk.
a Vekt 1
b Beskyttelse mot dryppvann, transparent 1
c Multifunksjonsdisplay 1
d Displaykabel 1
e Nettverkskabel 1 
f Nettadapter med plugger 1
g Bruksanvisning 1
Ta
 apparatet i bruk • 19
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5.2 Grensesnitt

1 4 5 7 8 93 6 102

11

12

Pos. Apparatkomponent Funksjon

1 LAN-Grensesnitt Brukes for forbindelse av apparatet med informasjonssystemet i din institusjon 
(alternativ til WiFi-forbindelse, programvare seca connect 103 nødvendig).

2 LED «Driftsstatus»
• Lyser grønt: Apparat er klart til bruk
• Lyser rødt: Apparat er defekt
• Blinker grønt: Apparat er aktivt som access-point

3
LED 

«Forbindelsesstatus»

• Blinker grønt: Nettverksforbindelse blir opprettet
• Lyser grønt: Nettverksforbindelse er opprettet
• Lyser rødt: Nettverksforbindelse er forstyrret

4 WiFi-modul (intern)
Brukes for forbindelse av apparatet med informasjonssystemet i din institusjon 
(alternativ til LAN-forbindelse, programvare seca connect 103 nødvendig)

5
USB-grensesnitt, 

vektplattform
Brukes til tilkopling av en strekkodeskanner ➔ Opsjonalt tilbehør og reservedeler, 
side 64

6 Resetknapp
• Trykke lenge (i ca. 8 sek.): Tilbakestille innstillinger
• Trykke kort (i ca. 1 sek.): Aktivere/deaktivere access-point-funksjon

7 WPS-knapp Opprette WiFi-forbindelse via WPS
8 Nettkopling Brukes for å kople til nettadapteren

9 Displaykontakt • seca 655/654: Ikke bruk denne tilkoplingen, se monteringsanvisninger for kompati-
ble seca produkter

10 Vater Viser om apparatet står vannrett

11
USB-grensesnitt, multi-

funksjonsdisplay

• Brukes for tilkopling av en strekkodeskanner ➔ Opsjonalt tilbehør og reservedeler, 
side 64

• Anbefalt, når multifunksjonsdisplayet er montert direkte på apparatet; tilbehør 
nødvendig: Skannerholder seca 463 ➔ Opsjonalt tilbehør og reservedeler, side 64

12 Displaygrensesnitt
• Brukes for strømforsyning av multifunksjonsdisplayet
• Brukes for dataoverføring mellom multifunksjonsdisplay og apparatelektronikk
20 • seca 655/654
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5.3 Oppstilling av apparatet

For å få nøyaktige måleresultater, må gulvet på oppstillingsstedet være plant 
og stabilt. Myke gulv, f.eks. tregulv, gir etter under pasientens vekt og forfal-
sker dermed måleresultatet.

1. Plasser apparatet på hardt, plant underlag.
Du har følgende muligheter for å fortsette:

► Apparat med målestav for høyde med ultralyd: Videre med punkt 2.

► Apparater uten målestav for høyde med ultralyd: Videre med 
punkt 3.

2. Merk av området som er vist i illustrasjonen f.eks. med farget tape.

3. Innrett apparatet ved å dreie på fotskruene.

Apparatet står vannrett når luftboblen i vateret befinner seg nøyaktig i 
sirkelens midte.

FORSIKTIG!
Skader på grunn av manglende stabilitet
Hvis fotskruene skrus for langt ut, kan disse løsne fra apparatet. 
Apparatets stabilitet er da ikke gitt.
► Skru fotskruene ut med maksimalt 10 mm.

► Hvis apparatet ikke kan innrettes vannrett når skruene er skrudd ut 
maksimalt, er oppstillingsstedet ikke egnet. Still apparatet opp på et 
egnet sted.

mimin. 0,5 mmin

min. 0,5 m min. 0,5 m

min. 0,2 m

Luftboble
VaterFotskrue
Ta apparatet i bruk • 21
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4. Drei fingerhjulene fast i pilretningen.
Fotskruene er sikret mot forskyvning.

5. Gjennomfør en kalibrering av målestaven for høyde med ultralyd med 
➔ Kalibrere høydemåling med ultralyd, side 37.

5.4 Kople til strekkodeskanner (alternativ)

Til vektplattformens USB-grensesnitt kan det koples en strekkodeskanner.

Strekkodeskanneren er nødvendig for følgende funksjoner:

• Konfigurasjon: Bestemme nettverksdata i programvaren 
seca connect 103 og overføre per QR-kode til apparatet: ➔ Innretting 
av nettverksfunksjoner, side 43

• Betjening: Registrere pasient- bruker-IDs for overføring av måleresul-
tater til et informasjonssystem: ➔ Avslutte måleprosess, side 33

ADVARSEL!
Fare for pasienten

► Legg strømkabelen slik at pasienten ikke kan vikle seg inn i den eller 
kan stranguleres.

► Legg strømkabelen slik at pasienter og brukere ikke kan snuble i 
den.

MERKNAD:
• Vær oppmerksom på det maksimalt tillatte strømforbruket til 

strekkodeskanneren (➔ Generelle tekniske data, side 62).

• Bruk kun av seca anbefalte strekkodeskannere ➔ Opsjonalt tilbehør 
og reservedeler, side 64.

Gå fram på følgende måte for å tilkople en strekkodeskanner:

1. Kontroller at den er koplet fra strømforsyningen.

2. Sett USB-pluggen til strekkodeskanneren i multifunksjondisplayets 
USB-kontakt.

3. Heng strekkodeskanneren i en egnet holder (f.eks. Skannerholder 
seca 463 ➔ Opsjonalt tilbehør og reservedeler, side 64).

OBS!
Feilmåling på grunn av feil kraftoverføring
Strekkodeskanner og skannerholder ligger i apparatets vektsensitive 
område. Hvis strekkodeskanneren etter skanningen ikke hektes inn i 
skannerholderen igjen, blir måleresultatet forfalsket.
► Hekt skanneren etter hver skanning igjen inn i skannerholderen.

Riflet hjul
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4. Opprett strømforsyningen ➔ Opprette strømforsyningen, side 23.

5.5 Opprette strømforsyningen

Apparatet forsynes med strøm via en nettadapter.

OBS!
Skader på apparatet på grunn av høy spenning
Vanlige nettadaptere som er i handelen, kan levere
høyere spenning enn det som er angitt på dem. Apparatet kan bli for 
varmt, ta fyr, smelte eller bli kortsluttet.
► Bruk kun original seca nettadaptere med regulert 12 V utgangs-

spenning ➔ Opsjonalt tilbehør og reservedeler, side 64.

1. Stikk pluggen som er nødvendig for strømforsyningen inn på 
nettadapteren.

2. Stikk apparatpluggen til nettadapteren inn i nettkontakten på apparatet.

3. Kople nettadapteren til en stikkontakt.

4. Gjennomfør en funksjonskontroll ➔ Funksjonskontroll, side 52.

5.6 Monter beskyttelse mot dryppvann

OBS!
Skader på apparatet på grunn av inntrengning av væsker
Hvis dryppvann eller andre væsker som drypper trenger inn i 
apparatet via koplingspanelet, kan det oppstå skader på apparatet.
► Bruk apparatet kun med montert beskyttelse mot dryppvann.

1. Opprett alle kabelforbindelser som beskrevet i denne bruksanvisningen 
og i monteringsanvisningene til de kompatible produktene.

2. Sett beskyttelsen mot dryppvann på koplingspanelet som vist på 
illustrasjonen.
Ta apparatet i bruk • 23
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3. Skyv beskyttelsen mot dryppvann inn til anslaget under vektplattformen.

5.7 Tilpasse apparatinnstillinger

For å innrette apparatet for forskjellige brukssituasjoner, har du følgende 
muligheter:

• ➔ Endre apparatmodus, side 34
• ➔ Åpne/forlate meny, side 35
• ➔ Innretting av nettverksfunksjoner, side 43
• ➔ Kalibrere høydemåling med ultralyd, side 37 (avhengig av apparatet)

5.8 Transport av apparatet

Apparatet er utstyrt med to hjul som muliggjør transport over korte avstander.

FORSIKTIG!
Fare for personskader og skader på apparatet
Hvis apparatet er utstyrt med en målestav for høyde, må apparatet 
helles kraftig for transporten. Apparatets store høyde kan føre til 
personskader og skader på apparatet.
► Pass på at det ikke oppholder seg andre personer i nærheten.

► Pass på at det ikke finnes gjenstander i nærheten.

1. Fjern beskyttelsen mot dryppvann

2. Løsne alle kabelforbindelser til apparatet (f.eks. strømforsyning, nettverk).

3. Hell apparatet bakover til det kan beveges fritt på hjulene.

4. Transporter apparatet til det nye oppstillingsstedet.

5. Still apparatet opp ➔ Oppstilling av apparatet, side 21.

6. Opprett alle kabelforbindelser igjen.

7. Monter beskyttelsen mot dryppvann.
24 • seca 655/654
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6. BETJENING

ADVARSEL!
Fare for å falle ned og skade seg

► Kontroller at apparatert står stabilt og plant.

► Legg kabler (hvis for hånden) slik at verken brukeren eller pasienten 
kan snuble i dem.

► Apparatet er ikke beregnet på å være hjelpemiddel for å reise seg. 
Støtt personer med begrenset motorikk, f.eks. når de skal stå opp 
fra rullestolen.

► Pass på at pasienten ikke går opp på eller ned fra vekten helt på 
kanten av vektplattformen.

► Pass på at pasienten går sakte og sikkert opp på eller ned fra vekt-
plattformen.

ADVARSEL!
Sklifare

► Pass på at vektplattformen er tørr før pasienten går opp på den.

► Pass på at pasienten har tørre føtter før han går opp på vektplattfor-
men.

► Pass på at pasienten går sakte og sikkert opp på eller ned fra vekt-
plattformen.

MERKNAD:
Tilgjengeligheten for noen funksjoner er avhengig av apparatmodusen. 
Hvis du skulle trenge funksjoner som ikke er tilgjengelige i den aktuelle 
apparatmodusen, spør din administrator eller tekniker på sykehuset 
om apparatmodusen kan endres.

6.1 Aktivere multifunksjonsdisplay

Multifunksjonsdisplayet forsvinner etter et innstilt tidsrom (➔ Innstille tid i 
standby, side 40). Det vises logoen seca (skjermsparer).

ADVARSEL!
Elektrisk støt
Apparatet har ingen på-/av-bryter og er ikke strømløst når displayet 
forsvinner.
► Trekk ut nettpluggen dersom apparatet skal være strømløst, f.eks. 

for hygienisk forberedelse eller vedlikeholdsarbeider.

► Trykk på multifunksjonsdisplayet for aktivering.
Hovedskjermen vises.
Apparatet er klart til bruk.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic •

Advanced •
Ekspert •
Service •
Betjening • 25
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6.2 Måling av vekt

FORSIKTIG!
Fare for pasienten, skader på grunn av fall
Personer med innskrenket motorikk kan falle ned når de går opp på 
vektplattformen.
► Støtt personer med innskrenket motorikk når de går opp på vekten.

1. Kontroller at vektplattformen er ubelastet.

2. Be pasienten om å gå opp på vektplattformen.

3. Be pasienten om å stå stille.

4. Les av måleresultatet.

6.3 Skriv inn høyde manuelt

1. Trykk på feltet Height (Kroppsstørrelse) an.

2. Skriv inn kroppsstørrelsen.

3. Trykk på tasten  for å bekrefte innføringen.

4. For å forkaste innføringen, trykker du på tasten .

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic •

Advanced •
Ekspert •
Service •

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic •

Advanced •
Ekspert •
Service •
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6.4 Måling av vekt og høyde (apparater med målestav for høyde med ultralyd)

FORSIKTIG!
Fare for at pasienten faller ned og skader seg
Personer med innskrenket motorikk kan falle ned når de går opp på 
vektplattformen.
► Støtt personer med innskrenket motorikk når de går opp på vekten.

OBS!
Feilmåling på grunn av refleksjoner
Hvis det finnes objekter eller personer i umiddelbar nærhet av appara-
tet kommer det til feilaktige målinger.
► Kontroller at det ikke finnes gjenstander eller personer minst 0,5 me-

ter foran og ved siden av apparatet under målingen.

► Kontroller at apparatet står minst 0,2 meter borte fra veggen.

► Kontroller at pasienten ikke har hårsmykker på hodets overside.

Det i det følgende beskrevne måleforløpet baserer på fabrikkinnstillingene. 
Informasjon om konfigurasjonsmuligheter finner du her: ➔ Konfigurere 
språkføring, side 47.

1. Kontroller at vektplattformen er ubelastet.

2. Berør om nødvendig skjermen til multifunksjonsdisplayet for «å vekke» 
apparatet fra standby.

3. Kontroller at LED «Driftsstatus» på ultralydhodet og silhuetten på 
vektplattformen lyser.

4. Kontroller at pasienten går framover på vektplattformen og inntar en 
oppreist kroppsholdning.

5. Kontroller at pasienten står på de belyste fotsilhuettene.

6. Be pasienten om å følge anvisningene fra apparatet.
Apparatet måler pasientens vekt og kroppsstørrelse.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic •

Advanced •
Ekspert •
Service •

Fotsilhuetter

LED «Driftsstatus»
Betjening • 27
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7. Les av måleresultatet.

8. Du har følgende muligheter for å fortsette:

► Avslutte måling ➔ Avslutte måleprosess, side 33 

► Forkaste måleresultater: Trykk på tast 

6.5 Bruke utvidede veiefunksjoner

Tarering av ekstra vekt (tara)

Med funksjonen Tare (Tara) kan du unngå at en ekstra vekt (f.eks. et 
håndkle) påvirker pasientens vektverdi.

OBS!
Feilmåling på grunn av feil kraftoverføring
Dersom en ekstra vekt, f.eks. et stort håndkle, berører flaten som 
vekten står på, vil ikke vekten måles korrekt.
► Kontroller at ekstra vekter kun hviler på vektens vektplattform.

1. For å aktivere funksjonen Tare (Tara), går du frem på følgende måte:
a) Legg ekstra vekt (her: 1 kg) på vektplattformen..

b) Trykk på tast Tare (Tara).

c) Vent til verdien 0.00 og meldingen «NET» vises.

2. Vei pasienten ➔ Måling av vekt, side 26.

3. Les av måleresultatet.
Ekstra vekten ble automatisk trukket fra.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
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4. For å deaktivere funksjonen, går du frem på følgende måte:
a) Avlast vektplattform

b) Trykk på tast Tare (Tara)

c) Vent til meldingen NET forsvinner og ekstra vekt vises

d) Ta ekstra vekt bort fra vektplattformen

MERKNAD:
Maksimal vekt som kan vises, reduseres med vekten på gjenstander 
som er tarert.

Vise vekt permanent (Hold)

Når du aktiverer funksjonen Hold, blir vekten, etter at den er avlastet, fortsatt 
vist. Dermed kan du ta deg av pasienten før du noterer vektverdien.

1. Kontroller at vekten er ubelastet.

2. Be pasienten om å stille seg på vekten.

3. Trykk på tasten Hold.

4. Vent til vektverdien ikke lenger blinker.
Meldingen Hold vises.

5. For å deaktivere funksjonen, trykker du på tasten Hold.
Meldingen Hold blir ikke lenger vist.

MERKNAD:
Når funksjonen Autohold er aktivert, vises vektverdien automatisk 
permanent, med en gang et stabilt måleresultat er oppnådd 
➔ Aktivere funksjon Autohold, side 36.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
Betjening • 29
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Apparater med målestav for høyde:
Vise vekt og høyde permanent

(Hold)

Når du aktiverer funksjonen Hold, blir vekt og høyde, etter at vekten er 
avlastet, fortsatt vist. Dermed kan du ta deg av pasienten før du noterer 
vektverdiene.

1. Kontroller at vekten er ubelastet.

2. Be pasienten om å stille seg på vekten.

3. Vent til høydemålingen er avsluttet og – hvis apparatet er innstilt 
tilsvarende – måleresultatene er blitt vist.

4. Trykk på tasten Hold.
Meldingen Hold blir vist.

5. For å deaktivere funksjonen, trykker du på tasten Hold.
Symbolet  og meldingen Hold blir ikke lenger vist.

MERKNAD:
Når funksjonen Autohold er aktivert, blir vekt og høyde automatisk 
vist permanent, med en gang det foreligger stabile måleverdier 
➔ Aktivere funksjon Autohold, side 36.

Lagring av ekstra vekt permanent
(pre-tara)

Med funksjonen Pre-tare (Pre-tara) kan du lagre en ekstra vekt permanent 
og la den automatisk trekkes fra et måleresultat, f.eks. en fast vekt for sko og 
klær.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
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1. For å aktivere funksjonen Pre-tare (Pre-tara), går du frem på følgende 
måte:

a) Avlast vektplattform

b) Trykk på tast PT

c) Skriv inn verdi

d) Bekreft verdi med tasten 

Den innstilte ekstra vekten (her: 1,5 kg) vises med negativt fortegn.
Det vises meldingene «NET» og «PT».

2. Be pasienten om å gå opp på vekten.
Pasientens vekt vises.
Den lagrede ekstra vekten ble automatisk trukket fra.

3. For å deaktivere funksjonen, går du frem på følgende måte:
a) Avlast vektplattform

b) Trykk på tast PT

c) Forkast verdi med tasten 

Den innstilte ekstra vekten vises ikke lenger.
Funksjonen er deaktivert.

Automatisk omkopling av
vektområde

Når vekten slås på, er vektområde 1 aktivt. Dersom en bestemt vektverdi 
overskrides, skifter vekten automatisk til vektområde 2.

► For å skifte til vektområde 1 igjen, må du avlaste vekten fullstendig.
Vektområde 1 er på nytt aktivt.
Betjening • 31
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Automatisk beregning av BMI eller
BSA

Apparatet beregner automatisk Body-Mass-Index (BMI) eller kroppsoverfla-
ten (BSA: Body-Surface-Area) tilsvarende forhåndsinnstillingen ➔ BMI/BSA/
valg av midjeomfang, side 39.

► Beregn pasientens vekt og høyde.

► ➔ Måling av vekt, side 26

► ➔ Skriv inn høyde manuelt, side 26

► ➔ Måling av vekt og høyde (apparater med målestav for høyde med 
ultralyd), side 27

I samsvar med forhåndsinnstillingen beregnes enten BMI eller BSA 
automatisk.

Skrive inn midjeomfang Når på hovedskjermen symbolet  er synlig (➔ BMI/BSA/valg av 
midjeomfang, side 39), kan du skrive inn midjeomfanget til pasienten og 
sammen med ytterligere måleresultater sende dem til ditt informasjonssystem 
eller til programvaren seca analytics 125.

1. Trykk på displayet .

2. Skriv inn midjeomfanget.

3. Bekreft innføringen med tasten .

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic •

Advanced •
Ekspert •
Service •
32 • seca 655/654
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6.6 Avslutte måleprosess

OBS!
Feilaktige måleresultater
Ved apparater som er utstyrt med en skannerholder, ligger strekkode-
skanner og strekkodens skannerholder i det vektsensitive området og 
kan forfalske måleresultatet.
► Hekt strekkodeskanneren inn i skannerholderen.

Apparater med forbindelse til et
informasjonssystem

For å avslutte en måling på apparater som er forbundet med et 
informasjonssystem, går du frem på følgende måte:

1. Kontroller at de viste måleverdiene er plausible.

2. Skann pasient- og/eller bruker-ID.
Apparatet viser om de skannede ID-er er korrekte:

MERKNAD:
Om og på hvilket sted i måleprosessen ID-ene må skannes, bestem-
mes ved apparatets forbindelse med ditt informasjonssystem. Hvis du 
har spørsmål om dette, henvend deg til din administrator eller tekniker 
på sykehus.

3. Trykk på tasten .
Måleresultatene blir sendt til informasjonssystemet og tilordnet den 
elektroniske pasientjournalen.

Apparatet er klart til neste måling.

Apparater med forbindelse med
programvaren seca analytics 125

For å avslutte en måling på apparater som er forbundet med programvaren 
seca analytics 125, går du frem på følgende måte:

1. Trykk på tasten .
Dialogvinduet Date of birth (Fødselsdato) vises.

2. Skriv inn fødselsdato for pasienten.

3. Trykk på tasten .
Måleresultatene sendes til programvaren seca analytics 125.

Apparatet er klart til neste måling.

Stand-alone-apparater For å avslutte en måling på apparater som ikke har forbindelse med et infor-
mationssystem eller med programvaren seca analytics 125, går du frem på 
følgende måte:

1. Kontroller at de viste måleverdiene er plausible.

2. Overfør de viste måleverdiene til pasientjournalen.

3. Trykk på tasten .
Måleverdier og manuelle innføringer blir forkastet.
Apparatet er klart til neste måling.

Pasient ID ok:Bruker-ID ok

Data ble sendt til informasjonssystemet

Data ble sendt til informasjonssystemet
Betjening • 33
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7. KONFIGURASJON

MERKNAD:
• Funksjoner beskrevet i denne delen av bruksanvisningen er kun 

beregnet for administratorer og teknikere på sykehuset.

• Denne delen av brukerdokumentasjonen inneholder informasjon om 
konfigurasjon av apparatet for måledriften samt for integreringen i et 
PC-nettverk.

• Integreringen av dette apparatet i et PC-nettverk, som inkluderer 
flere apparater, kan medføre risikoer som ikke var kjent på forhånd 
for pasienter, brukere eller tredjepersoner. Operatøren er ansvarlig 
for å bestemme, analysere, bedømme og beherske disse risikoer.

7.1 Grunnfunksjoner

Endre apparatmodus For å innrette apparatet for forskjellige brukssituasjoner, er følgende 
apparatmoduser tilgjengelige:

For å velge en apparatmodus, går du frem på følgende måte:

1. Hold tasten  trykt (i ca. 5 sek.), til menyen Device mode 
(Apparatmodus) vises.
Den aktuelle apparatmodusen vises.

2. Trykk på ønsket apparatmodus.
Funksjonen er aktiv.

3. Trykk på tasten  i toppteksten.
Hovedskjermen vises.

Modus Funksjoner Bruk Anbefalt brukergruppe

Basic

• Målefunksjoner:
- Gjennomføre måling
- Lese av resultater

•  Ingen menytilgang

Førte målinger Sykehuspersonale

Advanced

• Målefunksjoner:
- Gjennomføre måling
- Lese av resultater
- Bruke tilleggsfunksjoner

• Meny:
- Innskrenket apparatfunksjon

Førte målinger Sykehuspersonale

Ekspert

• Målefunksjoner:
- Gjennomføre måling
- Lese av resultater
- Bruke tilleggsfunksjoner

• Meny:
- Apparatkonfigurasjon
- Konfigurering av nettverk

• Førte målinger
• Konfigurering av 

apparatet
• Nettverkstilkopling

• Sykehuspersonale
• Tekniker på sykehus
• IT-administratorer

Service

• Målefunksjoner:
- Gjennomføre måling
- Lese av resultater
- Bruke tilleggsfunksjoner

• Meny:
- Apparatkonfigurasjon
- Konfigurering av nettverk
- Ytterligere servicefunksjoner

Service Autorisert servicetekniker
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Åpne/forlate meny Gå frem på følgende måte for å åpne menyen:

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. For å forlate menyen, trykker du på tasten .
Hovedskjermen vises.

MERKNAD:
I apparatmodusen Basic er ingen menytilgang mulig.

Få tilgang til PDF-versjon av
bruksanvisningen (QR-kode)

Du kan skanne en QR-kode som du på PDF-versjonen av denne bruksanvis-
ningen får tilgang til, og f.eks. kan laste ned på din smarttelefon eller ditt nett-
brett.

For å skanne en QR-kode, går du frem på følgende måte:

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Manual (Håndbok) 
vises.

3. Trykk på punktet Manual (Håndbok).
En QR-kode blir vist.

4. Skann QR-koden (f.eks. med din smarttelefon eller nettbrett).
Du blir ledet videre til nettsiden www.seca.com/support og kan der laste 
ned bruksanvisningen.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
Konfigurasjon • 35
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7.2 Måling

Aktivere funksjon Autohold

Når du aktiverer funksjonen Autohold, er det ikke lenger nødvendig å akti-
vere funksjonen Hold for hver enkelt måleprosess.

Ved apparater med målestav for høyde gjelder innstillingen for visning av 
kroppsstørrelsen.

MERKNAD:
På noen modeller er denne funksjonen aktivert fra fabrikkens side. Du 
kan deaktivere funksjonen.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Autohold vises.

3. Velg ønsket innstilling:

–  Funksjon aktivert
–  Funksjon deaktivert

4. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Stille inn demping

Med funksjonen Filter (Demping) kan du unngå feil under måling av vekten. 
Den valgte innstillingen har følgende innflytelser på måleprosesser med akti-
vert Hold/Autohold-funksjon:

• Følsomhet som vektindikeringen reagerer med på pasientens 
bevegelser

• Tidsrommet til en vektverdi blir vist vedvarende.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Filter (Demping) vises.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •

Apparatmodus Tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
36 • seca 655/654
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3. Trykk på punktet Filter (Demping).
Den aktuelle innstillingen vises.

4. Trykk på ønsket dempingstrinn.
Innstillingen er aktiv.

MERKNAD:
Med innstillingen Low (Lav) kan det ved mindre stabile pasienter fore-
komme at det på tross av aktivert funksjon Hold ikke blir vist vektverdi 
permanent.

Kalibrere høydemåling med ultralyd

Du må kalibrere høydemålingen før du gjennomfører en måling med apparatet 
for første gang. Gjenta kalibreringen minst en gang årlig.

Den automatiserte kalibreringsprosessen består av to skritt:

• Kalibrering over hele måleområdet
• Kalibrering mot en kalibreringsstav (inkludert i leveringen av målestaven 

for høyde).

MERKNAD:
Kontroller at det under kalibreringsprosessen ikke befinner seg gjen-
stander eller personer i umiddelbar nærhet av apparatet ➔ Oppstilling 
av apparatet, side 21.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Height meas. 
(Høydemåling) vises.

3. Trykk på menypunktet Height meas. (Høydemåling).

Filter (Demping) Måling av vekt
Low (Lav) Hurtig

Medium (Middels) Middels
High (Høy) Langsom

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •
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4. Trykk på menypunktet Ultras. calibration (Kalibr. ultralyd).
Dialogen Ultras. calibration (Kalibr. ultralyd) vises:

5. Kontroller at vekten er ubelastet.

6. Tre tilbake fra måleapparatet (avstand ca. 0,5 m).

7. Trykk på tasten Start.
Det første skrittet av kalibreringsprosessen starter.

8. Vent til den første delen av kalibreringsprosessen er avsluttet.
Apparatet oppfordrer deg til å sette kalibreringsstaven på vektplattformen:

9. Sett kalibreringsstaven midt på de belyste fotsilhuettene på 
vektplattformen.
Det andre skrittet av kalibreringsprosessen starter:

10. Vent til den andre delen av kalibreringsprosessen er avsluttet.
Hovedskjermen vises igjen.

11. Fjern kalibreringsstaven fra vektplattformen.
Apparatet er klart til måling.
38 • seca 655/654
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BMI/BSA/valg av midjeomfang

Du kan fastlegge om apparatet beregner Body-Mass-Index (BMI) eller Body-
Surface-Area (BSA), med en gang pasientens vekt og kroppsstørrelse fore-
ligger.

Du kan også innstille apparatet slik at midjeomfanget Waist circumf. 
(Midjeomfg.) kan skrives inn manuelt.

MERKNAD:
Når du velger innstillingen Waist circumf. (Midjeomfg.), er ingen 
automatisk BMI/BSA-beregning mulig.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet BMI/BSA/Waist (BMI/
BSA/midje) vises.

3. Trykk på punktet BMI/BSA/Waist (BMI/BSA/midje).

4. Trykk på ønsket innstilling:
Innstillingen er aktiv.

7.3 Tilpasse displayinnstillinger

Innstille displayspråk

Du kan innstille displayspråket

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Display vises.

3. Velg i menyen Display punktet Language (Språk).

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
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4. Trykk på ønsket språk.
Innstillingen er aktiv.

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Innstille datoformat

Du kan innstille formatet som pasientens fødselsdato blir vist i.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Display vises.

3. Velg i menyen Display punktet Date format (Datoformat).

4. Trykk på ønsket datoformat.
Innstillingen er aktiv.

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Innstille tid i standby

Du kan stille inn, etter hvilket tidsrom multifunksjonsdisplayet forsvinner 
(standby).

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
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ADVARSEL!
Elektrisk støt
Apparatet er ikke strømløst når displayet forsvinner.
► Apparatet har ingen på-/av-bryter. Trekk ut nettpluggen dersom ap-

paratet skal være strømløst, f.eks. for hygienisk forberedelse eller 
vedlikeholdsarbeider.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Display vises.

3. Velg i menyen Display punktet Standby.

4. Trykk på ønsket innstilling.
Innstillingen er aktiv.
Displayet forsvinner etter et innstilt tidsrom.

MERKNAD:
Når du i menyen Standby velger innstillingen Off (Av), blir 
multifunksjonsdisplayet permanent aktivt.

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Innstille displayets lysstyrke

Du kan tilpasse displayets lysstyrke trinnvist (0 = av, 9 = max.).

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Display vises.

3. Velg i menyen Display punktet Brightness (Lysstyrke).

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
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4. Still inn lysstyrke:

► Trykk på pluss-/minus-taster

► Trykk på trinn i valgfeltet

Innstillingen er aktiv.

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Omkopling av enheter

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Display vises.

3. Velg i menyen Display punktet Units (Enheter).

4. Trykk på ønsket system for enheter.
Innstillingen er aktiv.
Måleresultater vises i det valgte systemet for enheter

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •
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7.4 Innretting av nettverksfunksjoner

FORSIKTIG!
Feilfunksjon, uplausible måleresultater
Hvis nettverksinnstillinger ikke blir foretatt korrekt, kan måleresultater 
tilordnes galt eller gå tapt.
► La punktene som er beskrevet i dette avsnittet gjennomføres av din 

administrator eller tekniker på sykehus. Ta ved spørsmål kontakt 
med seca Service.

MERKNAD:
Så snart apparatet er forbundet med et nettverk, aktiveres automatisk 
funksjonen Autohold. Funksjonen Autohold kan ikke deaktiveres når 
apparatet er forbundet med et nettverk.

For å kunne tilordne måleverdier en elektronisk pasientjournal i et informa-
sjonssystem eller programvaren seca analytics 125, skal følgende forutset-
ninger være oppfylt:

• Apparat er innrettet i programvaren seca connect 103 
• Apparatet er via en LAN- eller en WiFi-forbindelse forbundet med ditt 

nettverk
• I programvaren seca connect 103 er det innrettet et grensesnitt til ditt 

informasjonssystem eller programvaren seca analytics 125  
• Strekkodeskanner er koplet til apparatet

Ved forbindelse med et informasjonssystem består måleprosessen av 
følgende punkter:

• Registrere ID(-er) med strekkodeskanner
• Registrere måleverdier på apparatet
• Overføre måleresultater via programvare seca connect 103 til 

informasjonssystemet
MERKNAD:
Måleprosessen (Workflow-Settings) kan i programvaren 
seca connect 103 tilpasses individuelt.

Innrette apparat i programvaren
seca connect 103

For dataoverføringen mellom apparatet og ditt informasjonssystem skal appa-
ratet innrettes i programvaren seca connect 103. Blant annet må følgende 
data angis:

• Apparatnavn
• Oppstillingssted
• Workflow Settings (måleprosess)
• Adresse til seca connect 103 serveren
• Nettverksport

1. Innrett apparatet i programvaren seca connect 103, som beskrevet i 
programvarens system-bruksanvisning seca connect 103.
Programvaren oppretter en QR-kode, som inneholder de angitte 
informasjonene.

2. Kontroller at en strekkodeskanner er koplet til apparatet ➔ Kople til 
strekkodeskanner (alternativ), side 22.

seca
software
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3. Skann QR-koden fra brukerflaten til programvaren eller fra en utskrift på 
papir.
Innstillingene som du har foretatt i programvaren seca connect 103 blir 
lagret i apparatet.

4. Du har følgende muligheter for å fortsette:

► LAN: Forbind apparat per LAN-kabel med nettverket

► WiFi: ➔ Forbinde apparat med WiFi-nettverk (seca connect 103), 
side 45

OBS!
Funksjonsfeil
For å kunne sende måleresultater til et informasjonssystem, må det 
innrettes et grensesnitt mellom programvaren seca connect 103 og 
informasjonssystemet.
► Følg system-bruksanvisningen for seca connect 103.

► Innrett grensesnittet i samarbeid med produsenten av ditt 
informasjonssystem.

Skrive inn IP-adresse

MERKNAD:
Den manuelle innføringen er bare nødvendig hvis det ikke er koplet en 
strekkodeskanner til ditt apparat. Ved tilkoplet strekkodeskanner kan 
du innrette nettverksforbindelsen fra programvaren 
seca connect 103.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Network (Nettverk) 
vises.

3. Trykk på punktet Network (Nettverk).

4. Trykk på punktet Server address (Serveradresse).

5. Skriv inn IP-adressen til serveren, som programvaren seca connect 103 
er installert på:

a) Skriv inn verdi

b) Bekreft innføring med tasten 

6. Du har følgende muligheter for å fortsette:

► Forbinde apparat via LAN-kabel med nettverket

► Opprette WiFi-forbindelse ➔ Forbinde apparat med WiFi-nettverk 
(seca connect 103), side 45

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •
44 • seca 655/654
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Aktivere/deaktivere WiFi-funksjon For å aktivere/deaktivere apparatets WiFi-funksjon, går du frem på følgende 
måte:

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Network (Nettverk) 
vises.

3. Trykk på punktet Network (Nettverk).
Den aktuelle innstillingen vises.

4. Trykk på ønsket innstilling for punktet WiFi:

–  Funksjon aktivert

–  Funksjon deaktivert

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Forbinde apparat med WiFi-
nettverk (seca connect 103)

Forbind apparatet via programvaren seca connect 103 med WiFi-nettverket, 
hvis du ikke har tilgang til routerens WPS-funksjon eller vil inkludere flere 
apparater:

1. Kontroller at apparatets WiFi-funksjon er aktivert ➔ Aktivere/deaktivere 
WiFi-funksjon, side 45.

2. Skriv dataene til WiFi-nettverket inn i programvaren seca connect 103 
som beskrevet i system-bruksanvisningen for programvaren.
Programvaren oppretter en QR-kode som inneholder de angitte 
informasjonene.

3. Kontroller at en strekkodeskanner er koplet til apparatet ➔ Kople til 
strekkodeskanner (alternativ), side 22.

4. Skann QR-koden på brukerflaten til programvaren.
Innstillingene som du har foretatt i programvaren seca connect 103 blir 
lagret i apparatet.
Apparat forbindes med routeren til WiFi-nettverket.
Så snart apparatet er forbundet med WiFi-nettverket, lyser symbolet  
kontinuerlig.

Forbinde apparat med WiFi-
nettverk (WPS)

Forbind apparatet ditt per WPS med WiFi-nettverket, hvis ingen strekkode-
skanner er koplet til apparatet og du har tilgang til routeren.

1. Kontroller at apparatets WiFi-funksjon er aktivert ➔ Aktivere/deaktivere 
WiFi-funksjon, side 45.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •
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2. Trykk på WPS-knappen på routeren og på koplingspanelet til 
vektplattformen.

Apparat forbindes med routeren til WiFi-nettverket.
Så snart apparatet er forbundet med WiFi-nettverket, lyser symbolet  
kontinuerlig.

OBS!
Feilfunksjon, ufullstendig dataoverføring
For å kunne sende måledata via programvaren seca connect 103 til 
et informasjonssystem, skal det foretas flere innstillinger.
► Følg system-bruksanvisningen for seca connect 103.

Slette måleverdier automatisk
(Autoclear)

Gamle måleresultater og pasientopplysninger fører til feilaktig BMI- eller BSA-
beregning eller til uplausible bioimpedansanalyser. Du kan stile inn etter hvil-
ket tidsrom følgende parametere skal slettes automatisk:

• Vekt
• Kroppsstørrelse
• BMI
• BSA

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Autoclear blir vist.

3. Trykk på punktet Autoclear.

4. Angi den tiden som apparatet skal forkaste måleresultatene og 
pasientopplysningene etter:

a) Skriv inn verdi (minimum: 1 sek./maksimum: 3600 sek./1 h)

b) Bekreft innføring med tasten 

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

WPS-knapp

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •
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7.5 Konfigurere språkføring

Velge språk

For å endre språk, går du frem på følgende måte:

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Voice guidance 
(Språkføring) vises.

3. Velg i menyen Voice guidance (Språkføring) punktet Language 
(Språk).

4. Velg et språk.
a) Trykk på piltastene, til det ønskede språket vises på displayet

b) Trykk på ønsket språk

Innstillingen er aktiv.

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Stille inn volum

Du kan tilpasse talegjengivelsens volum trinnvist (0 = av, 9 = max.).

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Voice guidance 
(Språkføring) vises.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced •
Ekspert •
Service •
Konfigurasjon • 47



17
-1

0-
07

-6
54

-0
10

_0
1-

20
20

B

3. Velg i menyen Voice guidance (Språkføring) punktet Volume (Volum).

4. Still inn volum:

► Trykk på pluss-/minus-taster

► Trykk på trinn i valgfeltet

Innstillingen er aktiv.

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Aktivering/deaktivering av
signaltoner

Du kan aktivere signaltoner for høydemålingen, for å signalisere begynnelsen 
og slutten av en måleprosess.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Voice guidance 
(Språkføring) vises.

3. Velg i menyen Voice guidance (Språkføring) punktet Beeps 
(Signaltoner).

4. Velg for punktet Beeps (Signaltoner) den ønskede innstillingen:

–  Funksjon aktivert

–  Funksjon deaktivert

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •
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Aktivere/deaktivere melding av
pasientinstruksjoner (måling)

Du kan innstille apparatet slik at pasienten føres gjennom måleprosessen 
med talegjengivelser.

MERKNAD:
Velg et språk som pasienten forstår ➔ Velge språk, side 47.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Voice guidance 
(Språkføring) vises.

3. Velg i menyen Voice guidance (Språkføring) punktet Options 
(Opsjoner).

4. Velg for punktet Meas. (Måling) den ønskede innstillingen:

–  Funksjon aktivert

–  Funksjon deaktivert

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

Aktivere/deaktivere melding av
måleresultater (resultater)

Du kan stille apparatet inn slik at måleresultatene (vekt, lengde og BMI) 
meldes etter hver måleprosess.

MERKNAD:
Velg et språk som pasienten forstår ➔ Velge språk, side 47.

1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Voice guidance 
(Språkføring) vises.

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •
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3. Velg i menyen Voice guidance (Språkføring) punktet Options 
(Opsjoner).

4. Velg for punktet Results (Resultater) den ønskede innstillingen:

–  Funksjon aktivert

–  Funksjon deaktivert

5. For å forlate menyen, trykker du på tasten .

7.6 Fabrikkinnstillinger

Overblikk fabrikkinnstillinger

Apparatmodus Funksjon tilgjengelig
Basic –

Advanced –
Ekspert •
Service •

Funksjon Fabrikkinnstilling
Hold Off
Tare (Tara) 0 kg
Pre-tare (Pre-tara) 0 kg
Height (Kroppsstørrelse) 0 cm
Autohold Off
Device mode (Apparatmodus) Expert
Autoclear 300 sek.
Filter (Demping) Middels
Display: Language (Display: Språk) English
Display: Date format (Display: Datoformat) ÅÅÅÅ/MM/DD
Display: Standby Off
Display: Brightness (Display: Lysstyrke) Trinn 7 av 9
Voice guidance: Language (Språkføring: 
Språk) English

Voice guidance: Volume (Språkføring: Volum) Trinn 5 av 9
Voice guidance: Beeps (Språkføring: 
Signaltoner)

On

Voice guidance: Meas. (Språkføring: Måling) On
Voice guidance: Results (Språkføring: 
Resultater)

On

BMI/BSA/Waist (BMI/BSA/midje) BMI
Units (Enheter) Metrisk (kg, cm)
Server address (Serveradresse) Ingen

WiFia

a.Individuelle innstillinger blir ikke stilt tilbake når fabrikkinnstillinger blir 
gjenopprettet.

On

Access Pointa. Off
50 • seca 655/654



Norsk

17

-1
0-

07
-6

54
-0

10
_0

1-
20

20
B

Gjenopprette fabrikkinnstillinger 1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (Innstillinger) vises.

2. Trykk på tasten  eller  til menypunktet Voice guidance 
(Språkføring) vises.

3. Trykk på punktet Reset (Tilbakestille).

4. Trykk på tasten Factory settings (Fabrikkinnstillinger).
Apparatet blir stilt tilbake til fabrikkinnstillinger.
Følgende nettverksinnstillinger blir ikke stilt tilbake:
• Serveradresse
• Serverport
• WiFi
• Access point

5. Bekreft valget.

6. Bekreft forespørselen i displayet med tasten .
Menyen forlates automatisk.
Apparatet blir stilt tilbake til fabrikkinnstillinger.

8. HYGIENISK FORBEREDELSE

ADVARSEL!
Elektrisk støt
Apparatet er ikke strømløst når displayet forsvinner. Elektrisk støt kan 
forekomme ved bruk av væsker med apparatet.
► Trekk alltid ut nettpluggen når det skal utføres hygienisk forbere-

delse.

► Sørg for at det ikke kommer noen væske inn i apparatet.

OBS!
Skader på apparatet
Uegnede rengjørings- og desinfeksjonsmidler kan ødelegge de 
ømfintlige overflatene på apparatet.
► Bruk kun desinfeksjonsmidler på alkoholbasis (f.eks. 70 % etanol).

► Ikke bruk skarpe eller skurende rengjøringsmidler.

► Pass på at det under rengjøringen ikke kommer fuktighet og støv inn 
i sensorene.

8.1 Rengjøring

► Ved behov må du rengjøre apparatets overflater med en myk klut som du 
fukter med mildt såpevann.
Hygienisk forberedelse • 51
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8.2 Desinfeksjon

1. Bruk et desinfeksjonsmiddel på alkoholbasis (f.eks. 70 % etanol).

2. Følg bruksanvisningen for desinfeksjonsmidlet.

3. Desinfiser apparatet:

► Fukt en myk klut med desinfeksjonsmiddel og tørk av apparatet 
med denne.

► Overhold fristene, se tabell.

8.3 Sterilisering

Det er ikke tillatt å sterilisere apparatet.

9. FUNKSJONSKONTROLL
► En funksjonskontroll må gjennomføres før hver anvendelse.

En fullstendig funksjonskontroll består av følgende:

• Visuell kontroll for mekanisk skade
• Kontroll av innretningen av apparatet
• Visuell kontroll og funksjonskontroll av visningselementene
• Funksjonskontroll av alle kontrollelementer som er vist i kapittel 

«Oversikt»
• Funksjonskontroll av valgfritt tilbehør

Dersom du oppdager noen feil eller avvik ved funksjonskontrollen prøv først å 
utbedre feilen ved hjelp av kapittel «Feil og utbedring av feil» i dette dokumen-
tet.

FORSIKTIG!
Personskader
Dersom du oppdager noen feil eller avvik ved funksjonskontrollen som 
ikke kan utbedres ved hjelp av kapittel «Feil og utbedring av feil» i dette 
dokumentet, må du ikke bruke apparatet.
► La apparatet repareres av seca Service eller en autorisert service-

partner.

► Følg avsnittet «Vedlikehold» i dette dokumentet.

10.FEIL OG UTBEDRING AV FEIL
Hvis det under betjeningen av apparatet skulle oppstå feil, forsøk først å fjerne 
disse selv ved hjelp av den følgende tabellen. Hvis feilen fortsatt skulle bestå, 
henvend deg til seca servicen.

Ved noen feil vises en feilkode på multifunksjonsdisplayet. Vennligst overfør 
feilkoden når du henvender deg til seca servicen.

Frist Komponent

Før hver måling • Vektplattform
• Ståhjelp (apparater med ståhjelp)

Etter hver 
måling

• Vektplattform
• Ståhjelp (apparater med ståhjelp)

Ved behov

• Multifunksjonsdisplay
• Søyle (apparater med målestav for høyde)
• Målehode (apparater med målestav for 

høyde)
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Informasjoner til displaymeldinger og strukturen av feilkoder finner du her:

➔ Trafikklyssystem for displaymeldinger, side 57

➔ Feilkoder, side 57

10.1 Generelle feil

10.2 Måling av vekt

Feil Årsak Utbedring

Menytilgang ikke mulig Apparatmodus Basic aktiv

Avklar med administrator/tekniker på 
sykehus, om apparatet kan brukes i en 
annen apparatmodus
• ➔ Endre apparatmodus, side 34
• ➔ Funksjoner/apparatmodus, side 61

Ønsket funksjon ikke 
tilgjengelig

Apparatmodus aktiv, som funksjonen 
ikke er beregnet for

Avklar med administrator/tekniker på 
sykehus, om apparatet kan brukes i en 
annen apparatmodus
• ➔ Endre apparatmodus, side 34
• ➔ Funksjoner/apparatmodus, side 61

Multifunksjonsdisplay 
reagerer ikke når taster 
trykkes

Apparatet er i udefinert status etter 
uplausible innføringer.

• Trekk nettadapter ut av stikkontakt
• Vent i ca. 1 minutt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

Ved apparatkombinasjoner med 
ståhjelp og/eller målestav for høyde: 
Ekstra display tilkoplet

• Fjern det andre displayet
• Trekk nettadapter ut av stikkontakt
• Vent i ca. 1 minutt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

Multifunksjonsdisplay 
forblir mørkt etter det er 
trykt på

Apparatet er i udefinert status etter 
uplausible innføringer.

• Trekk nettadapter ut av stikkontakt
• Vent i ca. 1 minutt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

Multifunksjonsdisplay defekt  Informer seca Service

Feil/feilkode Årsak Utbedring

Vist vektverdi er uplausibel
Veieelektronikk bruker gammelt 
nullpunkt

• Avlast vektplattform
• Trykk på display Weight (Vekt)

• Trykk på tast : Omstart av apparat
• Vent til hovedskjerm vises igjen

Veieelektronikk defekt Informer seca Service

Funksjon Autohold kan ikke 
deaktiveres

Apparat er forbundet med et nettverk 
(beregnet oppførsel): Funksjon 
Autohold blir automatisk aktivert.

Hvis nødvendig, kople apparat fra 
nettverket

001-272XX-XXX
til
008-272XX-XXX

Vektcelle eller vektregistreringsmodul 
defekt Informer seca Service

020-272XX-XXX
til
023-272XX-XXX

Et hjørne på vekten er blitt for sterkt 
belastet.

• Fordel vekten jevnt

• Trekk nettadapter ut av stikkontakt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

• Informer seca Service
Feil og utbedring av feil • 53
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10.3 Høydemåling, ultralyd

010-272XX-XXX Vekten ble slått på med for stor 
belastning.

• Avlast vektplattform
• Trekk nettadapter ut av stikkontakt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

013-272XX-XXX Vekten ble justert mens den vibrerte. Det 
var ikke mulig å beregne nullpunktet.

• Trekk nettadapter ut av stikkontakt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

019-272XX-XXX
Omgivelsestemperatur for høy eller for 
lav.

• Vær oppmerksom på omgivelsesbe-
tingelser for drift, transport og lagring 
➔ Generelle tekniske data, side 62

Feil/feilkode Årsak Utbedring

Feil/feilkode Årsak Utbedring

Symbol  vises under 
kalibreringen

Kalibrering mislyktes

• Kontroller at det under kalibreringen ikke 
befinner seg gjenstander eller personer i 
umiddelbar nærhet av apparatet

• Kontroller at den medleverte kalibrerings-
staven ble brukt

• Kontroller at kalibreringsstaven står midt 
på fotsilhuettene til vektplattformen

LED «Driftsstatus» til 
ultralydmålehodet lyser 
ikke

Apparatet er i udefinert status etter 
uplausible innføringer.

• Trekk nettadapteren ut av stikkontakten
• Vent i ca. 1 minutt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

Kabling i ultralydmålehodet ikke korrekt
Utfør kabling i ultralydmålehodet som 
beskrevet i den respektive 
monteringsanvisningen

LED «Driftsstatus» er defekt. Informer seca Service

Fotsilhuetter på 
vektplattformen lyser ikke

Apparatet er i udefinert status etter 
uplausible innføringer.

• Trekk nettadapter ut av stikkontakt
• Vent i ca. 1 minutt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

Belysningen for fotsilhuettene er defekt. Informer seca Service

Pasientinstruksjoner blir 
ikke meldt

Funksjon ikke aktivert
Aktivere funksjon ➔ Aktivere/deaktivere 
melding av pasientinstruksjoner (måling), 
side 49

Volum stilt på null Øk volum

Høyttaleren er defekt Informer seca Service

Det høres ingen 
signaltoner

Funksjon ikke aktivert Aktiver funksjon ➔ Aktivering/deaktivering 
av signaltoner, side 48

Volum stilt på null Øk volum

Høyttaleren er defekt Informer seca Service

Måleresultater blir ikke 
meldt

Funksjon ikke aktivert
Aktiver funksjon ➔ Aktivere/deaktivere 
melding av måleresultater (resultater), 
side 49

Volum stilt på null Øk volum

Høyttaleren er defekt Informer seca Service
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080-297XX-XXX Talegjengivelsens minne kan ikke leses.

Informer seca Service

Deaktiver signaltoner og talegjengivelser 
for å dempe feilmeldingen inntil 
reparasjonen:
• Deaktiver meldingen av pasientinstruks-

jonene ➔ Aktivere/deaktivere melding av 
pasientinstruksjoner (måling), side 49

• Deaktiver meldingen av måleresultatene 
➔ Aktivere/deaktivere melding av 
måleresultater (resultater), side 49

• Deaktiver signaltoner ➔ Konfigurere 
språkføring, side 47

081-297XX-XXX Språkfil ikke funnet.

Informer seca Service

Deaktiver signaltoner og talegjengivelser 
for å dempe feilmeldingen inntil 
reparasjonen:
• Deaktiver meldingen av pasientinstruks-

jonene ➔ Aktivere/deaktivere melding av 
pasientinstruksjoner (måling), side 49

• Deaktiver meldingen av måleresultatene 
➔ Aktivere/deaktivere melding av 
måleresultater (resultater), side 49

• Deaktiver signaltoner ➔ Aktivering/
deaktivering av signaltoner, side 48

082-297XX-XXX
Det er oppstått en feil under 
måleprosessen.

Gjenta måleprosessen og be pasienten om 
å stå stille

Hvis feilen skulle oppstå på nytt, informer 
seca Service

083-297XX-XXX

Det er oppstått en feil under 
kalibreringen.

• Fjern gjenstander fra umiddelbar nærhet 
av apparatet ➔ Oppstilling av apparatet, 
side 21.

• Be personer som står rundt omkring om å 
holde større avstand til apparatet 
➔ Oppstilling av apparatet, side 21

Feil på grunn av refleksjon

Feil på grunn av andre ultralydsendere
Øk avstand til andre ultralydsendere 
➔ Oppstilling av apparatet, side 21

084-297XX-XXX
Apparatets omgivelsestemperatur er 
for høy eller for lav.

• Vær oppmerksom på omgivelsesbe-
tingelser for drift, transport og lagring 
➔ Generelle tekniske data, side 62

Temperatursensoren er defekt. Informer seca Service

099-297XX-XXX

Språkføring: Språk aktivt som ikke 
understøtter meldingen av 
måleresultater i imperiske enheter.
Melding av måleresultatene er 
automatisk deaktivert.

Innstille metriske enheter og aktivere 
melding av måleresultatene
➔ Omkopling av enheter, side 42
➔ Aktivere/deaktivere melding av 
måleresultater (resultater), side 49

Velg et språk som understøtter melding av 
måleresultatene i imperiske enheter EN 
(US/UK), ES/ES-MX og aktiver melding av 
måleresultatene.
➔ Velge språk, side 47
➔ Aktivere/deaktivere melding av 
måleresultater (resultater), side 49

Feil/feilkode Årsak Utbedring
Feil og utbedring av feil • 55



17
-1

0-
07

-6
54

-0
10

_0
1-

20
20

B

10.4 Dataoverføring

Feil/feilkode Årsak Utbedring

Etter trykk på tasten  
vises dialogvinduet 
«Fødselsdato»

Pasientens ID ikke skannet • Trykk på tast 
• Skann pasientens ID

Skanning av ID-er ikke innrettet
Kontroller arbeidsflytinnstillinger for 
apparatet i programvaren 
seca connect 103

Pasient har enda ingen journal i 
informasjonssystemet

• Skriv inn fødselsdato og trykk på nytt på 

tast 
• Opprett pasientjournal i informasjons-

systemet og tilordne måling

Apparatet er forbundet med 
programvaren seca analytics 125

• Skriv inn fødselsdato

• Trykk på tast 
Funksjon Autoclear: 
Innføring «0 sekunder» 
aksepteres ikke, istedenfor 
foreslås fabrikkinnstillingen 
(300 sekunder)

Uplausibel innføring, at funksjonen 
utkoples er ikke fastlagt fra fabrikkens 
side

• Overta fabrikkinnstilling
• Skriv verdi inn manuelt mellom 1 og 

3600 sekunder

LED «Måleprosess» lyser 
ikke

Ingen nettverksforbindelse Opprette nettverksforbindelse ➔ Innretting 
av nettverksfunksjoner, side 43

WiFi-funksjon deaktivert Aktivere WiFi-funksjon➔ Aktivere/
deaktivere WiFi-funksjon, side 45

LED «Driftsstatus» er defekt. Informer seca Service

LED «Måleprosess» lyser 
rødt

ID ble ikke funnet i 
informasjonssystemet eller i 
seca programvaren

Opprett ID i informasjonssystemet eller i 
seca programvaren

Apparatet har ikke mellomlagret 
måleresultater.

Gjenta måling

Måleresultatene ble ikke sendt til et 
informasjonssystem eller en 
seca programvare.

• Gjenta måling
• Kontroller WiFi-forbindelse

02-288XX-XXX Dataoverføring ikke mulig

Kontroller innstillinger for nettverk og 
arbeidsflyt:
• Kontroller nettverksinnstillinger 
➔ Innretting av nettverksfunksjoner, 
side 43

• Kontroll av arbeidsflytinnstillinger: System-
bruksanvisning for seca connect 103

052-280XX-XXX Apparatintern kommunikasjonsfeil

• Trekk nettadapter ut av stikkontakt
• Vent i ca. 1 minutt
• Stikk nettadapteren inn i stikkontakten. 

apparat og multifunksjonsdisplayet slås 
automatisk på

• Informer seca Service

420-280XX-XXX Ingen forbindelse til server

• Kontroller LAN-kabel
• Kontroller nettverksinnstillinger 
➔ Innretting av nettverksfunksjoner, 
side 43
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10.5 Trafikklyssystem for displaymeldinger

10.6 Feilkoder

11.VEDLIKEHOLD 

11.1 Kalibrerte vekter (les av kalibreringsteller og GAL-verdi)

Vi anbefaler at det utføres vedlikehold på apparatet, før det utføres kalibrering.

OBS!
Feilmålinger på grunn av ukorrekt vedlikehold

► Sørg for at vedlikehold og reparasjoner bare utføres av seca Service 
eller autorisert servicepartner.

► Servicepartnere i nærheten finner du på www.seca.com, eller send 
en e-post til service@seca.com.

Sørg for at autoriserte personer utfører en kalibrering i samsvar med gjel-
dende nasjonale forskrifter.

Det kreves i alle fall en kalibrering dersom ett eller flere forseglingsmerker er 
blitt skadet, eller dersom innholdet i kalibreringstelleren ikke stemmer overens 
med tallet på det gyldige kalibreringstellermerket. Hvis forseglingsmerkene er 
skadet, må du henvende deg direkte til seca Service.

Kalibreringer skal bare utføres av autoriserte firmaer. For å sikre at dette over-
holdes, er vekten utstyrt med kalibreringsteller som opptegner alle endringer 
av kalibreringsteknisk relevante data. I tillegg kan det leses av hvilken GAL-
verdi apparatet bruker.

Gå fram på følgende måte for å kontrollere om vekten er forskriftsmessig 
kalibrert:

Symbol Beskrivelse
Grønn:
Aksjon vellykket, f.eks. data sendt til informasjonssystem eller til 
programvare seca analytics 125
Gul:
Feilbetjening eller feilfunksjon, kan utbedres av bruker ved hjelp av 
feiltabellene i denne bruksanvisningen (➔ Feil og utbedring av feil, side 52).

Rød:
Apparatfeil som ikke kan utbedres av brukeren. Informer seca Service.

420 - 288BA - 555

Firmvare versjon for berørt komponentgruppe, her: 
Indexs «A»

Modellnummer, her: Vekt seca mBCA 555/554

Maskinvareversjon for berørt komponentgruppe, her: 
Indeks «B»

Feilnummer, her: 420 = Ingen forbindelse til server

Berørte komponentgruppe, her: 288 = Interface-modul
Vedlikehold • 57
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1. Trykk på tasten .
Menyen Settings (innstillinger) blir vist.

2. Velg punktet About i menyen.

3. Velg med tastene  visningen Verification (kalibreringsinfor-
masjon).

4. Les av GAL-verdien (illustrasjon viser eksempelverdier).

5. Les av kalibreringsteller.

Verdien må stemme overens med tallet angitt på kalibreringstellermerket 
(illustrasjonen viser eksempelverdier).

De to tallene må være identiske for at kalibreringen skal være gyldig. Dersom 
merket og kalibreringstelleren ikke er identiske, må det utføres en nykalibrering. 
Henvend deg til din servicepartner eller seca Service. Dersom det er utført en 
nykalibrering, brukes et aktualisert kalibreringsmerke til å merke kalibreringstel-
lerstanden. Dette merket forsegles med et tilleggssegl av den personen som 
er autorisert for nykalibreringen. Kalibreringstellermerket kan bestilles fra seca 
Service.

11.2 Ukalibrerte vekter

Produktet må stilles opp og vedlikeholdes med omhu. Vi anbefaler et vedlike-
hold i intervaller på 3 til 5 år, alt etter hvor ofte produktet blir brukt.

FORSIKTIG!
Feilmålinger på grunn av ukorrekt vedlikehold

► Sørg for at vedlikehold og reparasjoner bare utføres av seca Service 
eller autorisert servicepartner.

► Servicepartnere i nærheten finner du på www.seca.com, eller send 
en e-post til service@seca.com.

checksum
2
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12.TEKNISKE DATA

12.1 Menystrukturer

Apparatmodus «Basic» I apparatmodus Basic er ikke tilgang til menyen mulig.

Apparatmodus «Advanced»

Demping

Display

Språkføring*

Håndbok

About

on/off

Lav

Middels

Høy

Språk

Standby

Lysstyrke

Språk

Volum

QR-kode

Apparater og infoer om FW

DE, EN, FR, ES, ...

DE, EN, FR, ES, ...

30 s

1 min

3 min

5 min

Av

0 - 9

0 - 9

Autohold

*Apparatkombinasjoner med målestav for høyde med ultralyd

Datoformat
ÅÅÅÅ.MM.DD

…..

*Apparatkombinasjoner med målestav for høyde med ultralyd
Tekniske data • 59
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Apparatmoduser «Expert»/
«Service»

Demping

Display

Språkføring*

Håndbok

About

on/off

Lav

Middels

Høy

Språk

Standby

Lysstyrke

Språk

Volum

QR-kode

Apparater og infoer om FW

DE, EN, FR, ES, ...

DE, EN, FR, ES, ...

1- 3600 sek.

0 - 9

 0 - 9

Autohold

Nettverk

Autoclear

30 s

1min

5 min

Av

Serveradresse

WiFi

Access Point

on/off

on/off

Skrive inn IP-adresse

Signaltoner

Opsjoner

on/off

Måling on/off

Resultater on/off

Høydemåling* Kalibr. Ultralyd

BMI/BSA/midje

BMI

BSA (DuBois)

BSA (Haycock)

BSA (Mosteller)

Midjeomfg.

Tilbakestille Fabrikkinnstillinger

*Apparatkombinasjoner med målestav for høyde med ultralyd
**Ikke kalibrerte vekter

Service

***Servicepartneren i nærheten finner du på www.seca.com eller send en e-post til service@seca.com.

For autoriserte serviceteknikere***

Datoformat
ÅÅÅÅ.MM.DD

…..

Enheter**
Metrisk

Imperisk

  *Apparatkombinasjoner med målestav for høyde med ultralyd

 **Ukalibrerte vekter

***Servicepartnere under www.seca.com eller per e-post service@seca.com
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12.2 Funksjoner/apparatmodus

Funksjon Apparatmodus
Basic Advanced Expert Service

Måling
Beregne BMI/BSA automatisk • • • •
Måling av vekt • • • •

Registrere ID-er (bruker/pasient)a. • • • •
Skriv kroppsstørrelse inn manuelt • • • •
Mål kroppsstørrelse • • • •
Vise måleresultater kontinuerlig (Hold) – • • •

Sende måleresultatera. • • • •
Skrive inn midjeomfang – • • •
Tarering av ekstra vekt (tara) – • • •
Lagre ekstra vekt permanent – • • •
Konfigurere
Aktivere/deaktivere melding av måleresultater 
(resultater) – – • •

Aktivere/deaktivere melding av pasientinstruksjoner 
(måling) – – • •

Få tilgang til PDF-versjon av bruksanvisningen (QR-
kode) – • • •

Funksjon Autoclear: Bestemme tidsrom – – • •
Aktivere funksjon Autohold – • • •
Innstille demping (følsomhet av vekten overfor 
pasientbevegelser)

– • • •

Innstille datoformat – • • •
Innstille displaylysstyrke – • • •
Innstille displayspråk – • • •
Lese av kalibreringstellerstand (kalibrerte vekter) – • • •
Omkople enheter (ukalibrerte vekter) – – • •
Lese av GAL-verdi – • • •
Forbinde apparat med WiFi-nettverk (WPS) – – • •
Forbinde apparat med WiFi-nettverk (manuelt) – – • •
Forbinde apparat med WiFi-nettverk 
(seca connect 103)

– – • •

Skrive inn IP-adresse – – • •
Innstille volum for språkføring – • • •
Åpne meny – • • •

Service-funksjonerb. – – – •
Aktivere/deaktivere signaltoner for høydemåling med 
ultralyd

– – • •

Velge språk for språkføring – • • •
Innstille tid i standby – • • •
Kalibrere høydemåling med ultralyd – – • •
Omkople mellom BMI-/BSA-beregning og innføring 
midjeomfang

– – • •

Gjenopprette fabrikkinnstillinger – – • •
Aktivere/deaktivere WiFi-modul – – • •

a. Apparater med forbindelse til et informasjonssystem eller til programvaren seca analytics 125 (via programvare 
seca connect 103)

b. Kun for autoriserte serviceteknikere
Tekniske data • 61
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12.3 Generelle tekniske data

12.4 Mål, vekt

Generelle tekniske data
Omgivelsesbetingelser, drift
• Temperatur
• Lufttrykk
• Luftfuktighet

+10 °C til +40 °C (50 °F til 104 °F)
700 hPa – 1060 hPa

20 % – 80 % ikke kondenserende
Omgivelsesbetingelser, lagring
• Temperatur
• Lufttrykk
• Luftfuktighet
• Oppvarmingstid fra laveste lagringstemperatur til driftsklar 

temperatur
- ved omgivelsestemperatur 20 °C:
- ved omgivelsestemperatur 20 °C og kondensatdannelse:

• Nedkjølingstid fra høyeste lagringstemperatur til driftsklar temperatur 
(ved omgivelsestemperatur 20 °C)

-10 °C til +65 °C (14 °F til 149 °F)
700 hPa – 1060 hPa

0 % – 95 % ikke kondenserende

8 h
24 h

8 h
Omgivelsesbetingelser, transport
• Temperatur
• Lufttrykk
• Luftfuktighet

-10 °C til +65 °C (14 °F til 149 °F)
700 hPa  – 1060 hPa

0 % – 95 % ikke kondenserende
Strømforsyning: Nettadapter
• Forsyningsspenning
• maksimalt strømforbruk
• Sikkerhetsisolert apparat, beskyttelsesklasse II (IEC 60601-1)

12 V
max. 1,5 A

Nettspenning 100 V – 240 V
Nettfrekvens 50 Hz – 60 Hz
Opptatt effekt max. 18 W

IEC 60601-1: elektromedisinsk apparat, type BF

Beskyttelsesgrad iht. IEC 60529 IP 21
Driftsmodus Kontinuerlig drift
Medisinsk produkt iht. Forordning (EU) 2017/745:
• Apparater uten bioimpedansmåling
• Apparater med bioimpedansmåling

Klasse I med målefunksjon
Klasse IIa

Brukssted iht. IEC 60601-1:
Vekter seca 651/650:
Vekter seca 655/654:
Vekter seca mBCA 555/554, seca mBCA 552:
Ståhjelp seca 455:
BIA-ståhjelp seca mBCA 550, seca mBCA 549:

Multifunksjonsdisplay, glassplate
Multifunksjonsdisplay, glassplate

Multifunksjonsdisplay, glassplate, elektroder
Øvre relingbue

Forsenkede grep med elektroder
Grensesnitt:
• USB
• WiFi
• LAN
• Internt bussystem/multifunksjonsdisplay

USB 2.0 max. 500 mA
IEEE 802.11b/g/n/e/i

IEEE 802.3u
seca Device Bus (SDB)

Minste vekt (utløsing av måleprosessen ved apparatkombinasjoner 
med språkføring) 0,5 kg

Mål, vekt
Vekt med ståhjelp

Mål
• Dybde
• Bredde
• Høyde

653 mm
801 mm

1280 mm
Egenvekt ca. 25 g 
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12.5 Veietekniske data, kalibrerte modeller

12.6 Veietekniske data, ukalibrerte modeller

12.7 Tekniske data, høydemåling med ultralyd

Måletekniske data

Vekt med målestav for høyde med ultralyd
Mål
• Dybde
• Bredde
• Høyde

614 mm
600 mm

2387 mm
Egenvekt ca. 22 kg

Vekt med ståhjelp og målestav for høyde med ultralyd
Mål
• Dybde
• Bredde
• Høyde

650 mm
801 mm

2387 mm
Egenvekt ca. 29 kg

Mål, vekt

Veietekniske data, kalibrert
Kalibrering iht. direktiv 2014/31/EU Klasse III
Maks. last
• Vektområde 1
• Vektområde 2

150 kg
300 kg

Minimal last
• Vektområde 1
• Vektområde 2

1 kg
2 kg

Deling
• Vektområde 1
• Vektområde 2

50 g
100 g

Tareringsområde til 300 kg
Nøyaktighet ved første kalibrering
• Vektområde 1: 0 kg til 25 kg
• Vektområde 1: 25 kg til 100 kg
• Vektområde 1: 100 kg til 150 kg
• Vektområde 2: 0 til 50 kg
• Vektområde 2: 50 til 200 kg
• Vektområde 2: 200 til 300 kg

± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 50 g

± 100 g
± 150 g

Veietekniske data, ukalibrert
Maks. last 360 kg
Minimal last 1 kg
Findeling 50 g
Tareringsområde til 360 kg
Nøyaktighet:
• 0 til 50 kg
• 50 kg til 360 kg

± 50 g
± 0,10 % ± 50 g

Tekniske data høydemåling, ultralyd
• Måleområde, standard
• Måleområde med ståhjelp/BIA-ståhjelp
• Deling

60 cm – 220 cm
100 cm – 220 cm

1 mm
Nøyaktighet:
Måleområde: 100 til 200 cm
(Krav til omgivelsene: 20 °C, ingen luftbevegelser, ingen forstyrrende 
gjenstander i måleapparatets omgivelser)

± 5 mm
Tekniske data • 63
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Talegjengivelser og akustiske
signaler

Apparatet understøtter måleprosessen ved hjelp av akustiske og optiske 
signaler samt med talegjengivelser.

Den følgende tabellen gir en oversikt over apparatets signaler og 
talegjengivelser i rekkefølgen til måleprosessen:

13.OPSJONALT TILBEHØR OG RESERVEDELER

14.KOMPATIBLE SECA PRODUKTER

Signal/talegjengivelse Betydning
LED «Driftsstatus» på ultralydhodet lyser 
kontinuerlig

Apparatet er klart til 
måling

«Vennligst stå oppreist og se fremover.» Instruksjon for pasienten
LED «Driftsstatus» på ultralydhodet 
forsvinner

Måleprosessen blir 
gjennomført

«Ikke beveg deg. Målingen starter nå.» Instruksjon for pasienten

Korte signaltoner Måleprosessen blir 
gjennomført

Lang signaltone Måleprosessen er 
avsluttet

«Din kroppsvekt er (...) kilogram. Din 
kroppshøyde er (...) centimeter. Din 
kroppsmasseindeks er (...).»

Melding av 
måleresultatene

«Målingen er avsluttet. Gå av plattformen.» Instruksjon for pasienten

Tilbehør/reservedel Artikkelnummer
Switchmode-nettadapter:
100-240 V~ / 50-60 Hz, 12 V= / 1,5 A / 18 W

68 32 10 272

Strekkodeskanner Se anbefaling på www.seca.com
Skannerholder seca 463 463 0000 009
Figur «Pandabjørn» seca 459 459 0000 009
Ståhjelp

Se ➔ Kompatible seca produkter, side 64
Målestaver for høyde
Konfigurasjonsprogramvare
Analyseprogramvare

Vekt Ståhjelp Målestav for høyde Konfigurasjons-
programvare Informasjonssystema 

655 7021 099
654 1321 009

seca 455
455 0001 009

–

seca connect 103 EMR system

seca
software

Patient
info
64 • seca 655/654
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15.AVFALLSHÅNDTERING
Apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Apparatet må avhendiges 
forskriftsmessig som elektronisk avfall. Følg gjeldende nasjonale forskrifter. 
Henvend deg til vår service for å få mer informasjon:

service@seca.com

16.GARANTI
For mangler som kan tilbakeføres til material- eller fabrikasjonsfeil, gjelder en 
to års garanti fra leveringsdato. Alle bevegelige deler, som f.eks. batterier, 
kabler, nettadaptere, akkumulatorer etc., er unntatt fra denne garantien. 
Mangler som dekkes av garantien, utbedres gratis for kunden mot framleg-
ging av kvittering for kjøpet. Andre krav kan ikke tas til følge. Kostnader for 
transport til og fra reparasjonssted ilegges kunden, dersom apparatet befin-
ner seg på et annet sted enn kundens forretningsadresse. Ved transportska-
der kan garantikrav kun gjøres gjeldende dersom den komplette 
originalemballasjen ble brukt til transporten, og dersom apparatet ble sikret 
og festet i denne i samsvar med original emballert tilstand. Ta derfor vare på 
alle delene av emballasjen. 

Garantien tapes dersom apparatet åpnes av personer som ikke har uttrykke-
lig autorisasjon fra seca til å gjøre dette.

Ta i garantitilfelle kontakt med din seca filial eller forhandleren, hvor du har 
kjøpt produktet.

655 7021 099
654 1321 009

–

seca 257
257 1714 009

seca connect 103 EMR system

655 7021 099
654 1321 009

seca 455
455 0002 009

seca 257
257 1714 009

seca connect 103 EMR system

a.Ikke tilgjengelig fra seca. Ved spørsmål til kompatibiliteten til ditt informasjonssystem vil seca service gjerne hjelpe deg videre.

Vekt Ståhjelp Målestav for høyde
Konfigurasjons-

programvare Informasjonssystema 

seca
software

Patient
info

seca
software

Patient
info
Avfallshåndtering • 65
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17.SAMSVARSERKLÆRING

17.1 Europa

Hermed erklærer seca gmbh & co. kg at produktet er i samsvar med bestem-
melsene i de anvendelige europeiske direktivene. Den fullstendige samsvar-
serklæringen finner du på: www.seca.com.

17.2 USA og Kanada

NOTE
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 
of Industry Canada. Operation is subject to the following two 
conditions:
• This device may not cause harmful interference.

• This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

NOTE
Changes or modifications made to this equipment not expressly 
approved by seca may void the FCC authorization to operate this 
equipment.

NOTE
Radiofrequency radiation exposure information:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth 
for an uncontrolled environment. This equipment should be installed 
and operated with minimum distance of 1 m between the radiator and 
your body. This transmitter must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter.

0123M20 0102
0123

Kalibrerte apparater: Ukalibrerte apparater:

              seca 651/650

              seca 655/654

              seca mBCA 555/554/552

              WiFi Module:

 FCC 2AC7Z-ESPWROOM02

 IC 21098-ESPWROOM02

                    

 This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. 

Operation is subject to the following two conditions. (1) this device may not cause harmful 

interference, and (2) this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.
66 • seca 655/654
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